

OBSERVATIONS 


/o A fin cPeviter toute erreur possible, avoir ^soin de hwn indiquer le 
umero de la figure de ce catalogue. 

2 ° Lesfrais d’emballage et de ti^anspoiH sont a la charge de I'acheteur. 
ndiquer si I expedition doit etre faite a domicile oii en gare la plus proche. 

3° Les commandes venant de I’Etranger devront etre accompagnees 
tune lettre de change pour leur valeiir ou nous mettre directement en 
upport avec un commissionnaire auec leqiiel il sera trade au comptant. 

4° Nous rappelons que tous nos instruments sont d manche metal 
ickele et soudes d la soudiire forte, leur permettant de subir la haute 
imperature de Vetuve. 


I.a O. SIMiVlL ii’a auouiie 

sticewrsale ni dopot a ilLdresser 

les conamiandes : 5, rue JMEouge. 


AVIS 


Ge supplement aux Catalogues precedemment edites par la Maison contient 
crtames reductions sur les prix deja indiques et comprend une nomenclature 
dtrticles nouvellement fabriques, tels que : Instruments divers, tables boites 
pur sterilisation, etuves en general, electricite, etc., etc. ’ 


Ges objets, etablis avec un soin particulier, satisferont, a I'usage, MM. les 
teurs, qui savent, du reste, combien nous nous efforcons toujours d'allier le 
du travail avpp la A^-, 


Hcteurs, qui savent, du reste, combien nous 
fii du travail avec la modicite du prix. 


D. SIMAL. 


NOTA. - La Maison SIMAL se met d la disposition de ses Clients 
pur la fabrication speciale des instruments ou appareils, ne figurant 
ps sur ses Catalogues, qui pourraient leur dtre necessaires. 


ENVOI FRANCO DU CATALOGUE ILLUSTRE SUR DEMANDE 


TELEPHONE 808.68 


V; 










SUPPLEMENT AU CATALOGUE ILLUSTRE 

D’INSTRUMENTS DE 

D. 

PARIS - 


Seringue a huile grise du D' Barfchelemy, aveo une aiguille de 5 centimetres en platine 

iridie (fig. 1354), en bolte m6tal...20 

Seringue en verre^ huile .grise, modfele duprofesseur Fournier, avec une aiguille platine 
iridie, en bolte mhtal ‘ . ..18 


Aiguille e 
Aiguille e 
Aiguille ( 
Aiguille ( 
Aiguille e 


pouii* seringiies. 

Aiguille en platine iridid, 3 cent 
Aiguille en platine iridie, 4 cent 
Aiguille en platine iridie, 5 
Aiguille en platine iridie, 6 
, pour pone- ' Aiguille en platine iridie, 8 cent 
" injections rachidiennes . .' 

nt. 1/2. . 3 » La meme, 10 cent. 


Seringue Luer en verre (fig. 1352), en 
bolte metal, contenant 1 gramme. . . 

La meme .2 grammes 

La meme .5 grammes 

La meme .-.10 grammes 

La meme .20 grammes 


5 grammes. 8 » 
10 grammes. 11 « 
20 grammes. 15 » 


5 .» 
5 » 
12 » 
15 » 


Seringue en verre, bout en metal, mod. 
Simal (flg. 1353), conte'nant 1 gramme, 

sans bolte ni aiguille. 4 

La meme . 2 grammes. 4 


Aiguille en platine iridie, 2 
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Fig. 1357. 


Nouvelle seringue laryngienne du D' Ruault, contenant 10 grammes, piston mdtal entife- 
rement stdrilisable. Se montant a baionnette, oeljte seringue prdsente : 1" I’avantage ■ 
de n'avoir a;,se prdoocuper d’auoune vis; 2° par un nouveau systome, le oylindre se ' 
trouve bloqud aveo le corps de la seringue, oe qui perniet un montage faciie et une 
storilisation rapide (fig. 1355)..SO' # 


Fig. 1356. 

, monture mdtal, fermeture a 


Seringue a cdrumen, verre et caoutchouc, modfele employd par le D' Lermoyez, contenanoe 

1S5 gr. (fig. 1357).'.g 5 „ 

La meme, verre et mdtal.36 » 



Fig. 1358. 

Seringue vdsicale, monture mdtal niokeld, piston stdrilisable (fig. 1358), contenant 100 gr. SO 






















m 



Seringue a paraffine solide a 45" preparde stdrile, modfele dii D'' Broecbaert, de Gand, 

modiflde par le D' Lermoyez (fig, 1360). 

Tubes a paraffine solide a 45".. ... la douzaine 
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Cylindre de reohange 
Seringue stdrilisable, 160 gr. 
Cylindre de recliange 
Seringue sterilisable, 
Cylindre de reohange 
Seringue stdrilisable. 


gr- 


3 » ; Cylindre de reohange. . . . 

» I Seringue stdrilisable, 300 gr. 

3 50 ) Cylindre de reohange. 

24 » Piston de reohange, 100 gr. . 

4 » ) Piston de reohange, 160 a 250 gr. . . . 
2d » ( Piston de reohange, 300 gr. 


Fig.- 1359 

Sphygmomanonihtre du D' Potain. . 50 » 


Fig. 1359. 

Appareil a sdrum, modhle des hdpitaus (fig. 1359), nontenant 500 gr., 2 aiguilles aoier. . 
Le meme, aveo une aiguille en platine... 

































Fig. 1361. 

Nouvelle seringue a paraffine, modfele du D' Gault (fig. 1361), raise en bolte m6tal .... 36 » 

La meme, sans bolte...30 » 





¥• 

'vVj 



Fig. 1368. 

Marteau percuteur du D' Babinski (fig. 1362). 


Fig. 1363. Fig. 1364. 

Inhaleur du D' Moura, en poroelaine (fig. 1363). . . 
Inhalateur en poroelaine, modble Simal(flg. 1364). 
Inhalateur Nioolay (fig. 1365). 




Abaisse-langue h, panier, du D' Georges Laurens, pour reoueillir les vdgdtations (fig. 1366). 6 » 
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Fig». 1373. 

Pince hemostatique di D' Pdan, 12 cent, (fig. 1373) 


Fig. 1374. 
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Troiiss© ©n xn.©ta.l, etui p©a.u, oontens^nt : 


Ciseaux droits tenon. 3 » 

Bistouri droit‘nouveau modfele. 6 » 

Pinoe hdmostatique.. 2 75 

Pinoe a dissdquer a griSes ...... 3 » 

Aiguille de Reverdin.14 » 

Sonde cannelde acier. 1 25 


Lancet te. 1 25 

Spatule li curette. 2 » 

Thermomfetre etui niokele. 3 » 

Trousse en metal, etui peau de chamois, 
longueur 15 cent. 1/8, largeur 6 cent , 
hauteur 1 cent. 1/2 ... , 10 » 


47 05 



Pig. 1377. 


'X'rouss© mod^l© dL©S) 


oolonios, contena.nt : 


Quatre bistouris, assortis de formes. . . 

Un rasoir, manche metal.. 

Ciseaux droits... 

Ciseaux courbes. 

Tine sonde oanneiee, argent. 

Une sonde homme, . femme et enfant, 

Une aiguille de Moij, demi-courbe . . . 

Une pine® a verrou. 

Une pinoe hemostatique. 

Un thermomfetre a maxima. 

Un stylet oannelfe, argent. 


I Un trocart a quatre usages, oanules argent 
) Deux lancettes vacoin et saignfee 
j Un porte-nitrate, aveo pince argent 
) Douze aiguilles a sutures, assorties 

( Deux paquets sole plate. 

) Un paquet soie ronde. . ^ . 

I Une seringue en 6tui mfetal . . . 

} Une trousse en metal, deux plateau: 
enveloppe en peau. Cette trousse 
sure 17 X 10 X 2 1/2. 



Bistouri a coulant, droit, oqnvexe, mousse, ou fetroit manche mfetal 


la pifece. 4 







































10 


D. SIMAL, 5, RUE MONGE, a PARIS 



Fig. 1379. 


Ui.stouri droit, nouveau modfele se ddmontant (fig. 1379). 

Lames de bistouris convexe, mousse, Cooper, Stroite, se montant sur le manche (fig. 1379), 

chaque lame.. 

Aiguille de Reverdin demi-courbe ou courbe, se montant dgalement sur le mSme manohe. 

Manche mdtal seul..• . . . . 

Bolte mdtal contenant les six lames de bistouris, une aiguille de Reverdin, deux manohes. 
Bolte mdtal contenant deux lames bistouris, une aiguille de Reverdin, deux manohes. . . 



Fig. 1380. 


Bolte en mdtal, contenant trois bistouris fixes, une aiguille de Reverdin (fig. 1380) .... 36 » 


Bistouris fixes, droits, convexes, dtroits ou mousses.la pibce. 4 » 

Aiguilles de Reverdin, droites, courbes on demi-courbes.la pifece. 14 » 



Fig. 1381. 


Ciseaux droits ou courbes, pour trousses, 14 oentimfetres (fig. 1381) ............ 4 « 

Les memes, 16 oentimbtres.. q „ 

Les rtiemes, trbs forts, 18 centimbtres... 7 „ 
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Miroir de 
Laurens 
Le meme, sur 
Miroir frontal a 


lampe montee sur ressort, module du D' Paul 

, . . :.60 

.48 

36 10 centimetres (flg. 1383).S!0 


pour les polypes des cornets hyper- 
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Ballon h^mostatique du D' Georges Laurens pour le tamponnement des fosses nasales 


(flg. 1385) ... g 25 

Pince pour le ballon. 3 » 

Poire pour gonfler le ballon.. . 2 » 



Ra,bot du U' Georges Laurens pour les cornets et la olbison du nez (flg. 1386) ...... 20 » 



Fig. 1387. 



Pince porte-coton du D' Georges Laurens, pour le pharynx (Qg. 1387) 

Rabot du D' Lermoyez (flg. 1388). 

Une lame en plus ..... 
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Pince du D' Escat, pour les polypes fibreux du pharynx (fig. 1390) 



. SO a 





Serre-noeud du D'" Beausoleil (fig. 1391). 
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Pince du D’’ Ballenger-Foster, pour la resection sous-muqueuse de la cloison (flg. 1392) . 40 » 

La meme, s’cuvrant latdralement.40 » 

Pjnce turbinotome pour les enfants, modble du Dr Georges Laurens (flg. 1393). 28 1) 



Fig. 1394. 
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S6rie d’instruments du D' Killian, pour la resection sous-muqueuse de la cloison, n"* 1, 2, 3,4, 

la pifece.. 7 » 

Les memes, droits ou gauches, n° 6. 7 „ 

Couteau du D' Ballenger-Foster, n“ 5 . . . .... 12 „ 

Gouge coud6e (flg. 1394)... 7 „ 



Par suite d'une invention de M. le D-- Ruttin (Clinique du professeur Politzer, a Vienne), 
on a enfin rdussi & obvier a un grand inconvenient et a construire un polypotome rdellement ideal. 
A I’ocoasion de la demonstration faite k la Sooiete laryngologique de Vienne, M. le D' Ruttin en 
expose les avantages suivants : 

Le polypotome peut 6tre introduit tout 4 fait ferme dans les cavites du corps et ouvert a la 
grandeur voulue; il se place, en I’ouvrant, dans la direction (a droite ou a gauche, en haut ou en 
bas, k Tangle voulu), ou Tinclinaison que Ton a determinde avant Toperation. 

Le polypotome Ruttin permet une section nette, de manifere que cetle boucle est appropriee 
non seulement a Tenlfevement des polypes, mais encore k celui des cornets hypertrophies. - 
On peut employer le polypotome pour une s6rie d'interventions, sans avoir a diriger ou a 
renouveler le fll metallique. ■ 

La simplicite extrSme de la construction de cet instrument ressort du dessin ci-dessus. 

Le polypotome est livrd en trois formes : pour le nez, pour les oreilles et pour le larynx. 
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Fig. 1399. 

Couteaux a v6g6tations modfeie Fein (fig. 1399), emploj6s& I'hdpital Saint-Antoine, dans le 

service du D' Lermovez.... 18 » 
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Lubet-Barbon, pour le sinus maxillaire (ffg. 1401), 


Pinoedu D'Mermod, pour attirer I’dpiglotte (fig. 1403 
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Fig. 1407. 


InsufQateur a ressort aveo tube du D' Fiocre pour chlordtone (flo-. 1406). 

Tube droit ou courbe (fig. 1407)..°. . 

Grosse soufflerie de Lugae. . , . 

Insufflateur tout en mdtal (fig. 1406), avec une oanule lar.yngienne ou p'haryngien’ne 

Canule de rechange. 

Embout special pour monler les tubes a chlordtone sur I'insufQateur 
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Pipette nasale (fig. 1409). ... 

Pulv6risateur ihuile (fig. 1410) modfele du D'Cousttu. 


2 » 
8 » 



Fig. 1411 


Pulvdrisateur vapeur petit modfele (flg. 1411).. . 9 » 

plus fort...12 » 
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Fig. 1412. _ 

Pulv6risateur k cocaine, modfele du D' Piaget (fig. 1412) 


Fig. 1413. 

Olfactomfetre k qnatre cylindres odorants, du D-- Reuter (fig. 1413) 
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Speculum nouveau modfele, Si 


Pinoe a pansement de I’utdrus (fig. 1417) 


Speculum Cusco pliant (fig. 1416) 
Le meme, fixe. 


Fig. 1417. 
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6tui en peau de chamois. 8 

6tui en peau de mouton, avgo place 
pour d’autres instruments.15 


La meme, en nickel . . . 
Enveloppe en peau noire, a 


Fig. 1418 

Pince du Dr Pozzi, pour abaissement de I'utdrus (fig 
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Fig. 1422. 


Ballon du D' Champe'ier de Ribes, larg. 8, 10, 12 cent. {fig. 1422). 12 » 

Ballon du D‘' Boissard. .. 12 » 

Ballon, petit modfele, pour accouchement prOmature..depuis. 6 » 

Pince' pour petit ballon..10 » 


Fig. 1423. 



Pince porte-ballon du D' Champetier de Ribes (fig. 1423). 15 • 



Fig. 1424. 


St6toscope',du professeur Pinard (fig. 1424) 
Le meme, en aluminium. 



Fig. 142b. 


Sonde intra-ul6rine du professeur Pinard .{fig. 1425). 
Sonde intra-utbrine ddmontante du D' Lepage. . . . 
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Sonde du D' Doleris (fig. 14S6). 
Sonde du D' Budin, en ni6tal. 





Gants en caoutchouc pour examen et operation (fig. 1428). ‘la paire 16 

Gants du D'' Chaput, modfele ordinaire... _ g 

Les memes, avec avant-bras (fig. 1429) ._ ig 



Fig. 1430. 

Doigtier double du D' i,egueu, avec protbge-main (fig; 1430) 
Le mime, simple .. 
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Table en tubes d’acier X et fer laqu#, servant aux examens 
haut. 98; poids, de 20 52 

Matelas en feutre reconvert de 
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Fig. 1432. 


Matelas en feutre recouvert de toile caoutchoufde blanehe..-e 



Fig. 1433. (t). 

’’^modlfe du ou porte-cuisses, 

Matelas en feutre recouvert de toile cacutchoutSe blanche . 40 ” 

NOTA. - Les tables fig. 1431 et 1433, malgre leur poids leger.ont la stabUite desirable” 


iillliiililiiii” 
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Fauteuil pour examens gyngcologiques, module du 
D' Astengo (flg. 1435). 


Etriers avec applique (flg. 1436) 
^triers sans applique. 


Porte-cuisse avec 6tau, pouvant 
s'adapter ^ n'importe quelle 

table (fig. 1434).. 6 

Porte-cuisses sans 6tau, la paire 3 
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poux* sall« d’op<3x*ations oxi cabinet xntSdical. 


Fig. 1438. 

Vitrine en glaces, monlure en never cir6 

l-fio* Vtmifaim 1 tD^rt 1«- _ KA 


ifig. 143b), hauteur 1"'60, largeur 50, 

profondeur 35. °. . . . 260 

Emballage.. , . 35 

Vitrine en glaces, monture mdtal nickeld 
(fig. 1439), hauteur 1™60, largeur 50, 
profondeur 35.425 


Fig. 1439. 

Vitrine, monture en fer laqud et verre 
double, tablettes intdrieures en glaces 
hauteur 1"60, largeur 50, profondeur 35. 300 

( Emballage.net 35 

Vitrine en glaces, monture mdtal nickeld 
hauteur 0“60, largeur 50, profondeur 35 300 
Emballage.net 35 
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Vitrine en glaces, ^ deux portes, raonture m6tal nickeld (flg. 1440), hauteur 1"60, largeur 75, 

profondeur 35 (flg. 1440) ... 

La meme, monture fer laqud et verre double, tablettes intdrieures en glaces, hauteur 
' 60, largeur 75, profondeur 35... 



)le pour cabinet mddical, en metai niCKeie, aessus en glace, deuxi&me plateau dgalement 
1 glace (flg. 1441), longueur 85, largeur 55, hauteur 80. 


Le meme, dmail blanc. 
Emballage . 
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Fig. 1144. 

Table en fen, ^tnail blanc, hauteur 80, 
longueur 50, largeur 35, deux pla¬ 
teaux dmail, deux tablettes / en 

glaces (fig. 1444).. 

La meme, sans plateaux, trois tablettes 


Les tables avec roulettes font 




Fi{. 1443. 

Laveur double, colome nickelee. mod 

Simal (fig. 1443).. . . . 

Le meme, simple. 


Fig. 1445. 

Petite table dmail Wane, trois tablettes 
en glaces, haut' SO.long'- 44, larg' 35 

(fig. 1445).° . 

Emballage.. 

le augmentation de 10 francs. 
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Fig. 1.146. 

Cuvette ronde en verre, avec 
Petit lavabo en fer, peinture ' 
seule pifece, 6tagfere et dossi 
niokeld, seau en dmail (fig. 

Emballage. 

Crachoir avec pied en fonta (l 


Fig. 1447. 

prt (fig. 14461.■. 

biano, grande cuvetle et porte-savon en fal'ei 
giaces, deus bariliets 5 litres, porte-serviette 


mdtal 


_ 







r 



\ 

//k 



A 


¥ HII 



1 

i 

■ % 

j 

■i 

I 


I 

1 

■1 


Fig. 1449. 
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^ -°“e« caoutchout^es, peimure 6mail Mane, 

■ ZTLu f 5 litres, 

deus porte-brosses, seau reservoir (fig. 1449).. . 2^^ 

Emballage. 




Fig. 1451. 


rauteuil tournant avec 
m6tal peinture 

pour examen des maladies de 
tSte, hauteur variable, module employd 
dans le serviceduD-- Lermdyez (hdpital 

Saint-Antoine) (fig. 1450). iqo 

Le meme, tout en mdtal nickeld. 

Tabouret tournant, en mdtal peinture 
dmail, sibge en bois (fig. 1451) .... 30 
Le meme, tout en mdtal nickeld. 



Support en bois, aveo six tubes a essai 
250' (fig. 1453;. 


Crachoird'hopital, dmailblano, bordbleu 
(fig. 1452), n“ 1, diametre 8 c. 
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Fig. 1454. 

Bolte cuivre 18 X 8 X 21/2 (Ag-1454) .14 » ) Ea meme, 35 X 20 X 8 • 

La meme, 18 X 10 X 3 . . ..15 » La meme, 40 X 20 X 9 • 

meme, 20 X 10 X 5.16 » La meme, 45 X 17 X 10. 

meme, 25 X 15 X 6 . ..18 » La meme, 45 X 25 X 10 ■ 

meme, 26 X 12 X 5.19 » La meme, 50 X 26 X 10 • 

, La meme, 30 X 15 X 7 . 20 » j 

ISoite en niok.esl. 

Bolte trousse nickel, 17 X 7 X 3 (fig. 1454) 8 . j La meme, 26 X 12 X 5 • 

La meme, 18 X 8 X 2 1/2.16' » La meme, 30 X 15 X 7 . 

La meme, 18 X 10 X 3.18 » j La meme, 35 X 20 X 8 • 

La meme, 20 X 10 X 5 . .. 22 » La meme, 40 X 20 X 9 • 

La meme, 25 X 15 X 6.'23 » j 

modele. 





Fig. 1455. 

Bolte nickel emboutie (fig. 1455) sans pied ni lampej dimensions; 23 X 10 X 4.14 » 

La meme, 28 X 12 X 6 . ... .. 20 » 

En cuivre nickeld, 2! X 10 X 4.13 » 

La meme, 28 X 12 X 6. , .* 

Lampe k deux bees aveo support (fig. 1455), en cuivre niokeld.12 50 

La meme, ii trois bees. ’.10 » 

La meme, a quatre bees.20 » 

Npta. — Nous faisons egalement des lampes_avec support pour les boltes fig. 1454, 
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Fig. 1457. 

15 „ S me^e, de 45 a 55 cent. . . 

Le meme, de 40 a 55 cent.. ! is i ( ^ampe a alcool, cuivre, 8 bees. 

Supportsansrampetigaz.permettantdese ) meme, 3 bees. 

servird’uneiampeaalcool, de85a35c. 10 » ) La meme, 4 bees . 


Fig. 1458. 
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■Bouilloire en m6tal nickel^, avec panier J Aa meme, 40 X 12 X 10- .. 100 » 

toile m6tallique, support 6mail, rampe J La meme, 45 X 13 X 10.110 » 

a gaz (flg. 1458). La meme, 50 X 14 X 10. . . - .120 » 

Oimensionsdelabouilloire: 35X11X10. 90 » ( La.meme, 55 X 15 X 10. 130 » 



Fig. 1459.' 



Stdrilisateur en cnivre rouge (flg. 1459), a double paroi, se chauffant a I’alcool 
bolte en ouivre pour les instruments : 

Dilnensions : 25 X 20 X 20 . 

» ' 30 X 20 X 20.. 

32 X 13 X 20 1/2 . 

X 20 X 20. . .. 

X 20 X 20 . 


Bouilloire en cuRre, deux compartiments s6par6s ^ I’intSrieur, plateau en cuivre perford, 
rampe a gaz, longueur 30; Hauteur 20; pied non compris largeur 20 (fig. 1460). 85 » 
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Autoclaves de Chamberland, pour la sterili¬ 
sation de I’ouate, du Huge, des pansements, 
des liquides, dans la vapeur d’eau 
134", 144" en ouivre rouge brase, cc 
mobile en bronze, fermeture k 
manombtre, soupape de sdrete, 
vapeur permettant la sterilisation 
panier en toile metallique, fourreau 
et brftleurs a gaz (fig. 1461). 

Diamfetre interieur des autoclaves, n" 

Diambtre intbrieur des autoclaves, n° 2, 20 
Diambtre intbrieur des autoclaves, n" 3, 25 cent. 300 
Diambtre intbrieur des autoclaves, n“ 4, 35 
Diambtre intbrieur des autoclaves, n" 5, 

Les memes, avec fourreau en 
3, en plus, 20 »; les n"‘ 4, 5 


Boltea bvidement, modble de I’hopital Saint-Antoine 
pour autoclave de 25 cent. (fig. 1462/. 


Fig. 1461. 


Fig. ,1462. 



Fig. 1463. 

Bo«een cuivre pour autoclave de 20cent. 

(fig. 1463).■ . . . . 30 

La meme, pour autoclave de 25 cent. . 36 

La mSme, pour autoclave de 35 cent. . 50 

La meme, pour autoclave de 40 cent. . 60 

Demi-bolte en cuivre pour autoclave de 

.20 

NOTA, — Le nickel des boltes 1463, 


■ Fig. 1464. 

^ La meme, pour autoclave de 25 cent. . 24 

„ La meme, pour autoclave de 35 cent. . 40 

» La ??ierne, pour autoclave de 40 cent. . 50 

B Bolte pour autoclave a robinet (fig. 1464) 

pour autoclave de 25 cent. ...... 40 

)) I La meme, pour autoclave de 35 cent. . 54 
1464, augmente le prix suivant la grandeur. 

















I'eau dans I’appareil, 
le robinet A et verser 
dans I’entonnoir qui se trouve sur ■ 
le c6t6 gauche. Avoir toujours soin qu’il ■ 
y ait, au ddbut de I'opdration, de huit a 
dix litres d’eau, c'est-ii-dire que le tube ; 
du niveau d’eau devra 6tre rempli aux 
deux tiers environ : revisser le robinet A 
pour que la vapeur ne puisse s'dchapper. 

L’appareil ainsi prdpard est prel & 
fonctionner. ' 

2° Allumer le brtileur. • 

3° Lorsqu’on voudra faire la sterilisa¬ 
tion des pansements ou autres objets par 
la vapeur d’eau, on devra les introduire 
dans I'appareil et le fermer en ramenant 
es leviers au milieu des oreilles B et en , 
ayant soin de serrer tr-es for lenient avoc“ ' 
le volant. .■ 

4" Cevisser de trois ou quatre t( 
robinet de vapeur qui se trouve sur le 
cote droit de I'appareil, avant que la 
pression ne soit montee a 2 atmospheres, 
et fermer le robinet C qui s 
le devant du dit appareil. 

Laisser monter ainsi la pression jusqn'^ 

4 ou 4 1/2. A ce mordent, la sterilisation . 
est complete. 

Mais les pansements sont humides; ; 
pour faire le sdchage desdits panse- 
ments, il faudra revisser le robinet qui . 
se trouve a droite de I’appareil et ouvrir ^ 
le robinet C de temps en temps, pour 
laisser eohapper la vapeur qui se trouve 
dans I’interieur. L’opdration demande 

environ de 25 k 30 minutes, et lorsqu’il ne sortira plus aucune vapeur, le siJchage sera parfait. 

Lorsque I’on voudra faire la sterilisation par I’air chaud, il suffira d’introduire dans I’appareil 
les pansements, instruments de chirurgie ou autres objets, i 


Fig. 1465. 


i 4 1/2 pendant environ 20 minutes, 
de I’appareil. 

La sterilisation alcrs sera faite. 

NOTA. — Surtout ne jamais introduire d 


u dans I'appareil avant que celui- 


t de iaisser monter la pression a 
3 aucune introduction de vapeur dans I’interieur , 
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Pince du R' Girerd, 


plateaux lorsqu’ils sent bouillants (fig. 1466). 10 


Pince speciale pour retirer les instruments des bouilloires aprfes la sterilisation (fig. 1467). 10 


Fig. 1463.' 

8), au bichromate, commutateur avec oourant primaire et 
poignees, deux porte-eponge, trois electrodes differents, 


Appareil a induction (flg. 
secondaire, deux cordoi 
un zinc de rechange. . 

NOTA. 


Voir: Electricite sur le Catalogue general. 
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Appareil n” 1 (fl» 1469', a in¬ 
duction,special pourmalades, 
bolte acajou verni, bobine 
fixe et praduateur intdiieur, 
deux cordons sole, deux 
porte-dponge, un excitateur 
olivaire, un pinceau mdtal- 
lique, un zinc de reohange, 
un bouchon pour la pile en 
porcelaine. 


Le meme n" 3 


Appareil a induction a une 
bobine fixe et trembleur va- 
riabie aveo accessoires (fig. 
1470) 



deux porte-dponge, 
excitateur olivaire, un 


pinceau mdtallique, un 
zinc de rechange, un bou^ 
pour la pile en por- 
(fig. 1471), . . 


Fig. 1471. 
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Attelles en fll 6tam6 de 85 50 ci 

Attelles en fil dtamd de 55 a lO ci 
Attelles en fll 6tam6 de 65 a 75 ci 
Attelles en fll dtamd de 80 k 85 ci 
Attelles en fll dtamd de 90 k 100 c( 
Attelles corijugudes par jeux de 

de 85 k 30 cenlimfetres. 

De 35 a 40 centimetres. 

De 45 k 50 centimetres. 

De 55 a 60 centimetres. 

Attelles en bois.depuis 

Attelles larges en fll etamd, trois tall¬ 
ies. 8. 2 50 et 


T, trois tallies . . . 4, 6 et 8 
P, trois tallies . . ■), 6 et 8 

_ __i bois .. 3 

Attelle de Championniere, pour i esection 

du genou.ig 

Attelle de Scultet, pour le bras . . . . 14 
Attelle de Scultet, pour avant-bras. . . 10 
Attelle de Scultet, pour jambe. ... is ] 
Attelle de Scultet, pour jambe et cuisse. 28 i 

Attelle de Bceokel, pour bras.. 12 i 

Attelle de Boeckel, pour jambe et 
cuisse. 


Oouttiopes dWerses) poux* 1© «t I’aL'V'a^nt.i^pas. 

Gonttifere en fll dtamd, avant-bras et 

main.. 3 

La rneme, garnie. 


Gouttifere avant-bras seul. 8 

La weme, garnie. 8 

Gouttifere en fll dtamd, bras, avant-bras 

et main. 8 ) 

Mesures a prendre: 1° De I’aisselle au c 


i La meme, g.. . 

Gouttibre tfile perforde, 6tamde, pour 

bras et main .. 4 

Gouttifere tole perlorde, dtamde, a cou¬ 
lisse, pour le coude.: . . . 4 

/. Gouttifere tSle perfor6e, dtamde, k cou- 

> lisse, pour le bras. Si 

ide; 8" Du coude a I’extrdmitd de la main; 


3” Le c6t6, si besoin est; 4° Indiquer I'age du sujet on le diamfetre du bra^ 

Attellesi ©t Ooutfi©©©^. 


Gouttifere articulde, pour cuisse, jambe 

et pied, sans c0t6 (flg. 1473). 84 1 

La meme, garnie. . ;.3.5 , 

Gouttifere en fll de fer, cuissard ordi- 


Gouttifere en fll de fer, genou. 5 

Mesures a prendre : D De Tischicn 


Gouttibre ' en tOle perforce, brevet^e, 

modele de I’arin^e, cuissard. 

La meme, pour jambe. 

La meme, bas de jambe et semelle . . 
La meme, pour colonne vertCbrale. . . 
La meme, pour cuisse, jambe, pied et 


; 8’ Du jarret au sol. 


Gouttifere en fll de fer, pour cuisse, 
jambe, pied sans c6t6 (flg. 1478). . . 

La meme, garnie. 

Gouttifere en fll de fer, pour cuisse, 
jambe et pied, c6t6 droit ou gauche. . 


i Ln meme, garnie.gg 

Gouttifere en fll de fer pour cuisse, 
jambe, pied, a extension a ressort. . 18 
La meme, garnie. .. 35 











































Caoutchouc.10 

Gouttifere de Bonnet, garnie ... • • 106 

Moufles avec poulies et cordes.30 


i Gouttifere de Bonnet, pour adultes, en 

fll de fer. 50 

Coussins.22 

Caoutchouc.14 

Gouttifere garnie.140 ; 



1‘ig. 1J77. 
Pelvi-support (fig. 1177 . . 

Platre a mouler. 

Tarlatane. 


le kilog 
le mfetre 
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Ciseaux V6zien pour 
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Seis a varices, en tissu 



clastique a cotes (brevefe). 


Bas au jarret. 

Bas au-dessus du genou . 

Bas nii-cuisse. 

Bas a cuisse. 

Genouill6re. 

Genouillfere a cuissard. . 

Molletifere. 

Molletifere a cuissard. . . 
Chaussette. 



JBas ang^lais, tissu soie, 
tres tins. 


Bas au jarret. 

Bas mi-cuisse...... 

Bas a cuisse. 

Genouillfere. 

Genouillfere a cuissard . 

i\Iplleti6)-e. 

Molletifere a cuissard . 
Chaussette. 


26 

32 

40 

48 

15 

32 

15 

45 

14 
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Bas laces, en tissu elastique a ootes (brevete). 


Bas au .jarret. 

Bas au-dessus du genou. 

Bas mi-cuisse. 

Bas a cuisse. 

Genouillfere ....... 

Genouillfere a cuissard . 

Molletifere.•. 

Molletiere k cuissard . . 
Chaussette. 



28 

12 

20 

12 

18 

12 


30 

14 

22 

14 

20 

12 


30 

16 

24 

16 

20 

12 


Stivers pour varices. 


Bande de crepe Velpeau, fllet bleu, 

hauteur 5 oentimbtres. 

La meme, hauteur 7 centimfetres. . . . 


1 50 

2 » 


La meme, hauteur 10 centimetres . . . 2.50 

Bande de caoutchouc, longueur 5 metres, 

hauteur 5 cent., epaisseur 1 millim. 12 » 




Fig. 1486. 

Bandage double en caoutchouc (llg. 1486). 8 
Bandage simple a ressort, ordinaire. . 9 

Bandage simple, garniture agneau ... 10 
Bandage simple anatomique, ordinaire 10 
Bandage simple anatomique, garniture 
agneau..13 


Bandage double, ordinaire.12 

Bandage double, garniture agneau ... 12 
Bandage double anatomique (fig. 1187), 

garniture ordinaire.15 , 

Bandage double anatomique, garniture 

agneau. ig , 
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]Ita.ncl»g;«s pour udLultes. 




Fig. 1489. 

Bandage inguinal ou crural, droit ou 


gaMhe, pelote poire ou oorbin, gar¬ 
niture ramaille gris (fig. 1489). ... 12 » 

Le meme, garniture agneau.18 » 

Bandage pour hernie opbree, garniture 

ordinaire.14 » 

Le meme, garniture agneau.20 » 



Fig. 1491. 

Bandage en basane, a bouton ou ^ 
crochet, pelote poire ou corbin (fig. 


1491). . ., .8 » 

Le meme, double.12 » 



Fig. 1490. 

Bandage simple, a fourreau, garniture 

agneau (fig. 1490). 20 » 


Bandage anatomique, droit ou gauche, 

garniture ordinaire (fig.^ 1492). ... 18 » 
Le meme, garniture agneau.. 25 ji 
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Fig. 1493. 


Bandage double, a fourreau, garniture 

agneau (fig. 1493). 

Le mSme, garniture pleine. ...... 

Lelmeme, garniture ordinair.e. 


30 » 
25 » 
18 » 



Bandage anatomique, garniture ordi¬ 
naire (flg. 1494).. 

Le meme, garniture agneau. 

Bandage hypogastrique, a old, garniture 

ordinaire. 

Le meme, garniture agneau.‘ . 


25 » 
30 » 

32 » 
40 » 


iSuspenstoiirs. 



Suspensoir, poohe tricot fil, ceinture mi- 
(-dlastique, aveo ou sans sous-ouisses 

MUg. 1495). 

Suspensoir pour hydrocfele, n”* 6, 7, 8.- 
Suspensoir a ceinture Clastique, poohe 
dCmontante. 


J Suspensoir en tricot. 

Suspensoir, poche en soie. 

Suspensoir, poche du D-’ Reliquet . . . 

Ceinture seule .. 

Poche demon tan te.. 


6 » 
8 » 
5 » 
3 » 
2 » 
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C!esintux*es. 



Fig. 1496. 


Ceinture tissu tricot a cotes, bord6e pe- 

luche (flg. 1496).20 «, 

Ceinture, tissu tiicOt a c6tes, bordde 
61astique fln, baleines sous satin, dos 
satin 'fll. . . . 25 „ 



Ceinture, tissu oeil-de perdrix, bordde 
dlastique fin, s'attachant devant iflg. 

1498), ou derrifere. 

Ceinture, tissu damier, bord dlastique 


Ceinture, diastique ordinaire, bordde 
61astique. 


18 » 
25 » 
14 » 



Ceinture, devant en passementerie a' 
jour, c6t6s dlastique soie, garnie satin 


nuance mastic, hauteuri2 cent., module 
du D' Pozzi, applicable a la suite de 

mdtrite (flg. 1497). . . . '.50 

La meme, de 14 a 20 centimetres de 
flauteur, pour les cas de relachement 

des muscles de I’abdomen.50 

Le.s memes, garnies dlastique, coton et ■ 
satin fll, . ... 40 


Fig. 1499. 

( Ceinture, modfele du D' Robin, appli- 
( cable dans les cas de rein mobile 
I ou d’affections utdrlnes (s’applique 


(flg. 1499)... 30 » 

La. meme, o6td ela'stique soie. ..... 35 u 


I Ceinture du Siredey, pour rein mobile 30 » 
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Fig. 1500. 


Ceintuie pour mgtrite chronique, en tissu 

61astique, ordinaire (flg. 1500). 

La meme, .tissu de sole. 


16 » 
24 » 


Sangle du D" GlSnard, tissu dlastique 
L.ordinaire, haut. 12 cent. (flg. 1501). . 12 » 
La meme, tissu extra-fln, 12 cent. ... 20 » 


La tneme, tissu extra-fin, 14 cent. ... 22 



Fig. 1501. 

) La meme, tissu damier mastic, 12 cent. 
( La meme, tissu damier mastic, 14 cent. 
La meme, tissu damier, mi soie rose ou 

mastic, 12 cent. 

La meme, tissu damier,'mi soie ro.se ou 


NOTA. - Cette oeinture se fait de 12 ou 14 cent, de hauteur, une seule mesure suffit. 


Ceinture pour hernie de la ligne blanche.. ' gg » 

Ceinture pour la dilatation de I’estomao, modfele du D' Monin, en tricot anglais fort ... 28 » 


NOTA. — Les ceintures depassant la hauteur de 24 centimetres subissent 
une augmentation. 

Nous pouvons ajouter, a toutes nos ceintures, des jarretelles ou sous-cuisses. 
Factures en plus, sauf pour la fig. 1499. 



Fig.. 1502. 

Ceinture, applicable aprfes opdration 

(appendicite) (fig. 1502). 35 » 

La meme, pour le rein mobile. (Pour 
celte derni^re, indiquer Ie'c6t6) ... 35 » 



rtg. ious. 


Ceinture dventail, modeie du D' Bouilly 
(Cette ceinture s’emploie a la suite de 
la laparotomie, et aussi dans le cas 
de relachement des muscles de -I’abdo- 
) P*'’ couches ou 

( d affections utdrines (fi^. 1503), depuis 


















Fig:. 1504. 


Ceinture remplaeant le corset,'tissu 
61astique mastic,' 16g6rement baleiii6 

(flg. 1504). 

La meme, en tissu mi-s'oie, rose.... 
Mesures k donner: Circonfdrence sous les seins. 
— Circonfdrence de la tallle. 

— Circonfdrence des hanches. 

— La hauteur. 


Ceinture-corset du professeur Le Dentu 

en tissu anglais fort . .. 

La meme, tissu fin.. 

La meme, tissu soie. 




Prix suivant la hauteur. 


Fig. 1505. 

Ceinture du D' Pinard {fig. 1505), devant 
et dos en satin de fil, cotds dlastique. , 35 « 


Fig. 1506. 

Ceinture'en tricot anglais fort, bordd 
tissu dlastique extra-fin, dos bordd 
peluche soie (fig. 1506).. . 




Ceinture tissu dlastique oeil-de-perdrix. 














50 


D. SIMAL, 5, RUE MONGE, k % PARIS 



Jarretelles ordinaires. la paire 3 » 

Jarretelles tissu sole. la paire 5 » 

Sous-cuisses dlastique .... la paire 3 
Pelofe ombilioale ronde, plaque acier, 

garnie de peau chamois. 3 50 

Pelqte ombilioale ronde, plaque acier 

garuie peau agneau ..4 » 

Pelote pour rein mobile sur cuir, garnie 

et couverte en peau agneau. 3 50 

Croissant sur plaque acier, garni peau 3 » 
Croissant en caoutchouc, garni peau. . 6 » 
Croissant en caoutchouc, avec robinet . 9 » 


1” Mesurer la circonfdrence du haut, n“ 1- 
2° la cireonfdrence du milieu, n» g; 3'> oirconfd- 
rence.du bas, ,n” 3; 4" la hauteur du n" 1 S. 3. 

Mamfere de prendre les mesures ; !• donner 
la circonfdrence au-dessus de I’ombilio; g” cir- 
confdrenoe a I’ombilic; 3" oirconfdrence du bas: 
4" la hauteur que doit avoir la ceinture. 



1508. 


Appareil pour gargons, en argent dor6 
intdrieurement (fig, 1508). de 80 a 1 


Appareil pour filles. 


de 80 k 120 » . 


PROTHESE 


Bfez. 

lord a 1’ 


— ctAgcut premier tin 

cEair, mon-t^ sur'ressort. 

Nez artifioiel montd sur lunettes . 


’intdrieur, surface externe peinte couleur 


Pour les nez artificiels, le moulage de la partie de la figure 
est necessaire. 
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Bi*a.si a.ptifioiels. 



Fig. 1509. 


Avant-bras, main rigide, pouce artiould, 
pour amputation au tiers interieur 

(flg. 1509)... 135 » 

Le meme, avec main artioul^e. .... 

Bras pour amputation au tiers supdrieur, 
avec main rigide, ppuce articuld 
(fig. 1510).180 » 



Fig. 1510. 

Fourchette.35 ,, 

Main rigide. 40 » 

Main vernie, doigts articul6s.170 » 


Main artioulde, en ouir, pour amputation 

des doigts. 

Mesures a 'donner; Indiquer le cotd 
amputS. 


Mesures a donner pour le membre sain : 


Longueur de I’acronion au centre du coude. 
Longueur du centre du coude au poignet. 
Longueur du poignet au creux de la main. 
Longueur du creux de la main a I’extrdmita 
du m^dius. 


Longueur de I’aisselle au coude. 
Circonfarence au-dessous du coude. 
Circonidrence du poignet. 


Mesures a donner pour le membre amputd : 

Longueur de I’acronion au bout du moignon. / Circonferenoe du haut du mOignon. 
Longueur de I'aisselle au bout ^ moignon. ) Circonfarence du bout du moignon. 

Indiquer le c6te ampute. 


Jambes airtifloielles. 

Mesures a donner pour le membre sain 


Longueur de I’isohion au sol. 

Longueur de I'isohion au centre du genou. 
Longueur du centre du genou au sol. 
Longueur du grand trochanter au centre du 
genou. 

Diamhtre tra,versal du genou. 


Longueur de I’ischion au bout du moignon. 
Circonfarence du haut du moignon. 


Circonfarenoe du mollet. 

Circonfarence au niveau des maliaoles. 
Longueur du pied. 

Circonfarence du talon au cou-de-pied. 
Circonfarence au niveau des'orteils. 


Circonference du bout du moignon. 
Circonfarence de la oeinture. 


Mesures a donner pour le membre amputa : ■ 
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Fig. 1511. 

amputation sus-moll6oIaire 

'■••_•..If 

r amputation de la cuisse 
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Jambe^pour amputation au lieu d’61eo- 
tion, dite jambe de bois (fig. 1513). 

La meme, en bois noir verni. 

Cuissard-pilon, pour amputation de la 
cuisse (fig. 1514). 


5 Le meme, en bois 
( Pilon, pour 
< aoier et 
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Corset en coutil, avec tuteurs, pour 
scoliose au debut cbez les ieunes 

fllles (flg. 1522).80 >. 

Le meme, avec gpauliferes, pour saillie 

des omoplates.90 » 

Le meme, avec barrette derrifere, pour 

"u ddbut.100 » 


Appareil p 
P ' avant (flg. 


Fig. 1521. 


Appareil pour deviation de la cheville 
et du tibia (flg. 1521). 50 » 
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